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To view a complete User Manual go to the website or scan QR code:
Aby wyswietli¢ petng instrukcje obstugi, przejdz do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:

1. CONTENT
ZAWARTOSC

radwag.com/en/manuals/2802

o=

Moisture . Cross-shaped Drying . )
Disposable pan Drying pan shield  Power cord*
analyzer holder pan handle
Wagosuszarka . Szalka Krzyzak szalki Uchwyt szalki Ostona szalki Kabel zasilajgcy”
jednorazowa
x1 x10 x1 x1 x1 x1
*The plug type may vary by country.
*Rodzaj wiyczki moze sig rézni¢ w zaleznosci od kraju.
ROZPAKOWANIE

Keep-the packagingshould.a warranty claimor service be required.
Zachowaj opakowanie do celow gwarancyjnych i serwisowych.



3. RECOMMENDATIONS AND WARNINGS
ZALECENIA | OSTRZEZENIA

+40°C
—+104°F

+10°C
+50°F

Operate the device in a room where the temperature ranges between 10-40 °C
(50-104 °F) and where the relative humidity is below 80%.

Place the moisture analyzer on a solid surface to ensure stability. To obtain sta-
ble and repeatable weighing results, an anti-vibration table is recommended.
Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ w pomieszczeniach niezapylonych o temperaturze
powietrza: 10-40 °C (50-104 °F) i optymalnej wilgotno$ci wzglednej ponizej 80 %.
Ewentualne zmiany temperatury powinny nastepowa¢ stopniowo i bardzo powoli.
Waga powinna by¢ ustawiona na stabilnym stole lub konsoli $ciennej. Dla
osiggniecia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wynikow zaleca sie uzycie stotu

antywibracyjnego.
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Keep free space around the device:
h =min. 100 cm (39 in.),

w =min. 20 cm (8 in.).

Zachowaj wolng przestrzen wokot
urzadzenia: h = minimum 100 cm (39
cali), w = minimum 20 cm (8 cali).

Place the device away from heat
sources. Avoid exposing the device
to the sunlight.

Uzywaj wagi z dala od Zrodet ciepta.
Nie wystawiaj jej na dziatanie promieni
stonecznych.

Avoid exposing the device to

a magnetic field. Do not weigh
magnetic substances.

Nie wystawiaj urzagdzenia na dziatanie
pola magnetycznego. Nie odwazaj
substancji magnetycznych.

o

Avoid air drafts and air movements
at the workstation.

Unikaj podmuchéw i ruchu powietrza
w miejscu eksploatacji wagi.

AKRIBIS - www.akribis.info -

Make sure that the device is placed
on an even surface.

Nie uzywaj wagi na nierownym lub
niewypoziomowanym podfozu.

contacto@akribis.info

3
Do not place the device on an
unstable surface exposed to shocks
and vibrations.
Nie uzywaj w miejscach niestabilnych,
narazonych na wstrzgsy i wibracje.
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Do not place the device in ahazard- Do not open in the course of Be extremely careful while taking the
ous area. Do not weigh explosive or  operation since the heating compo-  sample out. The sample and the mois-
flammable materials. nents reach very high temperature.  ture analyzer elements may be hot.
Nie uzywaj w miejscu zagrozonym Nie otwieraj komory podczas Zachowaj szczeg6lng ostrozno$¢ przy
wybuchem. Nie odwazaj materiatow pracy, ze wzgledu na bardzo wysokg ~ wyjmowaniu probki. Probka i elementy
wybuchowych i tatwopalnych. temperature elementow grzewczych.  urzadzenia moga by¢ gorace.

4. ACTIVITIES TO BE DONE PRIOR TO OPERATION
CZYNNOSCI WSTEPNE

4.1. Grounding spring check

Kontrola sprezyny uziemiajgcej

Check the grounding spring.
Make sure that the grounding
spring juts slightly out of the hole.
Sprawdz czy sprezyna uziemiajaca

Remove the base insert. jest odpowiednio umiejscowiona. Install the base insert.
Wyciggnij ostone dolng Upewnij sig, ze sprezyna uziemia- W16z ostone dolng
komory suszenia. jaca wystaje lekko z otworu. komory suszenia.

5. COMPONENTS ASSEMBLY
MONTAZ ELEMENTOW WAGI

Slowly rotate the cross-shaped
holder, keep rotating until the
holder sinks deeper.

Lekko obracaj krzyzakiem szalki,

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info az natrafisz na miejsce, w ktorym
krzyzak zagtebi sie bardziej.



6. PREPARING FOR WORK
PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Q Place the moisture analyzer at the workstation, wait until it reaches room temperature.
Ustaw urzadzenie w miejscu jego uzytkowania i pozostaw je do osiagniecia temperatury pokojowej.

6.1. Temperature stabilisation
Stabilizacja temperatury wagi

Prior to switching the device on let it Connect the power cord to the AC socket
reach room temperature (estimated located at the back of the device.
stabilisation time: up to 4 hours). Podtacz przewdd zasilacza do gniazda

Nie podtaczaj wagi az do osiagniecia AC z tytu wagi.

temperatury pokojowej (orientacyjny
czas stabilizacji: do 4 godzin).

6.2.Levelling

Poziomowanie wagi

b

Connect the device to
the mains.

Podtacz zasilacz do
gniazda elektrycznego.

To level the balance, turn its feet and keep turning the
feet until an air bubble takes the central position.
Obracaj nozkami wagi do momentu, az pecherzyk powie-
trza w poziomicy znajdzie sie w pozyciji centralnej.



6.3. Switching the device on
Wiaczenie wagi

On/Off

The moisture analyzer is ready to use!
Twoja wagosuszarka jest gotowa do uzycia!

Before using WEIGHING mode, carry out instrument ad-
justment: refer to section 8.1. (adjustment is not required
for DRYING mode).

Przed korzystaniem z trybu WAZENIA, wskazane jest wy-

- konanie adiustacji urzadzenia: patrz punkt 8.1. (dla procesu
To switch the device on, press ON / OFF key. SUSZENIA adiustacja nie jest wymagana).

Aby wigczy¢ urzadzenie, nacisnij przycisk ON / OFF.

7. PANEL AND SCREEN
KLAWIATURA | EKRAN

7.1. Panel keys

Klawiatura
Reports database — SWitChinQ ON/OFF
Baza raportow ) Wfaczenlg / .
. . wyfaczenie wagi
Units selection or back
i .
0 previous screen Databases
Bazy danych

Working mode

Zmiana jednostek
i wyjcie do ekranu
gtéwnego
functions
>0«

Enter setup . ?
Ustawienia 2 2 - . i
e Funkcije trybow pracy
Taring / Insert . Zeroing / Delete
Tarowanie/ Insert | 'nsert Delete | Zerowanie
A A
Start/Stop drying process [suustop Profle Print/Enter
Rozpoczecie / Przerwanie | B « | Drukuj/ENTER

procesu suszenia.

Navigation keys, profiles and samples
Nawigacja, profile, probki
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7.2. Home screen
Ekran gtowny

Pictogram of active Pictogram of moisture
7 working mode analyzer status
-— Piktogram statusu komory
Pictogram trybu pracy suszenia
Selected finish mode
Sposéb zakonczenia / /
suszenia - 523 %
Selected drying profile ~— S
Wybrany profil suszenia b ' ' ' ' ' ' ' ' | I}\jllelasure.r:ent relsult
o [1%" ole wyniku pomiaru
Selected drying result i ~0+ '-'- ,-' ,-' '-' g Messages
i T O I Y i Y g
Jednostka wyniku 1 H F" E [ N :l and information

suszenia

Pola informacyjne

8. BASIC OPERATIONS
OPERACJE PODSTAWOWE

8.1. Adjustment
Adiustacja

It is recommended to carry out adjustment operation prior to running the WEIGHING mode (adjustment is not
required for DRYING). External adjustment is carried out using an external mass standard of the right accuracy and
weight value, which value depends on device type and capacity.

Przed korzystaniem z trybu WAZENIA, wskazane jest wykonanie adiustacji urzadzenia (dla procesu SUSZENIA adiusta-
cja nie jest wymagana). Adiustacja zewnetrzna wykonywana jest za pomocg wzorca o odpowiedniej doktadnosci i masie
zaleznej od typu i udzwigu wagi.

Thg adjustment mass standar_d does not come with Fhe ST Mass standard [g]
moisture analyzer. Prior to adjustment prepare the right Model wagi Wzorzec masy [q]
mass standard. You are recommended to use mass stand-

ard of class F1 or F2. View the table and select the mass MA 50/1.R 50
standard you need. CAUTION! Make sure that the dispos- MA 50.R 50

able weighing pan has been installed (read point 5.5.). Do

not close the drying chamber in the course of adjustment. MA 110.R 100

Przed rozpoczeciem procesu adiustacji musisz zaopatrzyé MA 210.R 200

sie w odpowiedni wzorzec masy. Zaleca si¢ uzycie wzorca
klasy F1 lub F2. Z tabeli obok wybierz wzorzec odpowiedni dla Twojej wagi. UWAGA! Upewnij sie, ze szalka
jednorazowa zostata zamontowana (patrz punkt 5.5.). Podczas adiustacji nie zamykaj komory suszenia.

12
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TARE 0000 b

A
E
= \nsert o - Delete

PI’%% t%ﬂﬁﬁkﬁtﬁ@ﬁ%’ m@(m‘{acto@aknbls.lnfo
Naciénij przycisk by wej$¢ do menu.

To proceed to calibration, press | . | key.
Aby rozpocza¢ adiustacie, nacisnij przycisk .
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(T. CALIE

UNLOAD PHN

T Start/Stop e T Start/Stop|
) B ] B
To proceed to external calibration, press ! key. Make sure that the weighing pan is empty and
Wybierz pozycje “Zewnetrzna kalibracja” i zatwierdz press . key.
przyciskiem . Przy nieobcigzonej szalce naciénij przycisk .
5

Fepors G0
B
i =
e

Wait for completion of the start mass determina- Load the weighing pan with mass standard
tion process. and press key.

Poczekaj na zakoriczenie procesu wyznaczania Postaw wzorzec masy na szalce a nastepnie
masy startowej. naciénij przycisk .

o

CALIBRATION

tup,

koJ &
) e -
Insert [>] « Delete

Wait for the adjustment completion. Upon process completion unload the weighing
Poczekaj na zakonczenie procesu adiustacii. pan and press key.

Po zakoriczeniu procesu zdejmij wzorzec
z szalki i zatwierdz przyciskiem .

If “RANGE EXCEEDED” message (load too heavy) is displayed, remove the load and restart the
A adjustment process.
W przypadku, gdy na wyswietlaczu w dolnej linii pojawi sie komunikat <PRZEKROCZONY ZAKRES> infor-
mujacy o zbyt duzym tadunku, nalezy usunaé obcigzenie z szalki i powtorzy¢ proces kalibracji.

Adjustment process can be aborted if necessary by
pressing key at any time during the process.
Proces kalibracji mozna przerwac, jezeli zachodzi taka
potrzeba. W tym celu nalezy nacisna¢ przycisk w
dowolnym momencie trwania procesu.

\FANGE EXCEEIET

smB‘
M kr|b|
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8.2.

Zeroing
Zerowanie

8.3.

Make sure that the weighing pan is empty and

press m key.
Upewnij sie, ze szalka jest pusta i naci$nij przycisk.

Taring

Tarowanie

o | B =
TARE 0000 6

1
v e
@ -

With loaded weighing pan: upon stabilisation of

the weighing result, pressu button.
Przy obcigzonej szalce: po uzyskaniu stabilnego

wyniku naciénij przycisk .
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The moisture analyzer has been zeroed.
Waga zostata wyzerowana.

Reports. @mf - OnOf
)5t pnno~

e . 9 =
TARE 2417 G =

+T+ | [sunston +0+
<
Insert >} -« Delete

The moisture analyzer has been tared.
Waga zostata wytarowana.

9. DRYING MODE SETTINGS
USTAWIENIA PARAMETROW SUSZENIA

9.1. Settings for “Standard”, “Fast” and “Mild” profiles

Ustawienia dla profilu “Standard”, “Szybki” i “Lekki”

(2]

Using % keys select drying profile and press

key to confirm.

Za pomocg przyciskow [ z listy wybierz zadany
profil suszenia i potwierdz wybor przyciskiem .

Press key to display list of drying profiles.
Weignij przycisk aby wejsé do listy profil

SU%QBII%IS - www.akribis.info - contacto@akribis.info



Skip this step if you have selected
“Standard” drying profile.

Pomin ten krok ustawien jesli wybrates
profil suszenia “Standard”.

T
o |

Using B%B keys set drying time and press
key to confirm.

Za pomocg przyciskow @%B ustaw czas
suszenia i zatwierdz przyciskiem .

Using % keys select drying switch-off option

and press key to confirm.
Za pomoca przyciskow B%E} ustaw sposob zakon-
czenia procesu suszenia i zatwierdz przyciskiem .

&
Units %" o

5 |2 [
RESULT %M

——
@

Using % keys select measurement unit

and press key to confirm.
Za pomocg przyciskow B%B ustaw jednostke

i zatwierdz przyciskiem .

i

o

EEER
=
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Using E%B keys select drying temperature

and press key to confirm.
Za pomoca przyciskow @%B ustaw temperature

suszenia i zatwierdz przyciskiem .

Auto switch-off option:

* Auto 1 - change 1 mg/10 s
* Auto 2 - change 1 mg/25 s
* Auto 3 - change 1 mg/60 s
* Auto 4 - change 1 mg/90 s
* Auto 5 - change 1 mg/120 s
Opcje automatycznego wytaczania:
* Auto 1 - zmiana 1 mg/10's

* Auto 2 - zmiana 1 mg/25 s

* Auto 3 - zmiana 1 mg/60 s

* Auto 4 - zmiana 1 mg/90 s

* Auto 5 - zmiana 1 mg/120 s

) | B o
L~ nann
B | L Llg

=

RARES
H H ] =1
! ; E
L

INTERVAL OA0
=

Using B%E] keys set interval for printouts of dry-
ing process results and press key to confirm.
Za pomocg przyciskow @%B ustaw interwat
wydruku pomiaru podczas suszenia i zatwierdz

przyciskiem .

E of B
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CAVE?

(8

T Start/Stop|
Fi
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Press| . | key to save all settings.
By zaakceptowa¢ ustawienia nacisnij przycisk .

9.2. Settings for “Step” profile

Ustawienia dla profilu “Schodkowy”

" MODE STEF
=) S
Insert >}
Press key to display list of drying profiles. Using % keys select STEP drying profile
Naciénij przycisk aby wejs¢ do listy profili and press key to confirm.
suszenia. Za pomocg przyciskow 7] wybierz profil

“Schodkowy” i zatwierdz przyciskiem .

o

Using B%E} keys set heating time for step 1 Using @%B keys set heating temperature

and press key to confirm. for step 1 and press key to confirm

Za pomocg przyciskow @%B ustaw czas Za pomocg przyciskow @%B ustaw temperature
wygrzewania w temperaturze pierwszego schodka pierwszego schodka i zatwierdz przyciskiem .

i zatwierdz przyciskiem .

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info
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Insert D

Using @%B keys set heating time for step 2 Using E%B keys set heating temperature

and press key to confirm. for step 2 and press key to confirm.

Za pomoca przyciskow B%B ustaw czas wygrze- Za pomoca przyciskow B%B ustaw temperature
wania w temperaturze drugiego schodka i zatwierdz drugiego schodka i zatwierdz przyciskiem .

przyciskiem .

o

Using keys @%B set drying temperature Using keys % select finish mode option and
and press key to confirm. press key to confirm.

Za pomocg przyciskow B%E] ustaw temperature Za pomoca przyciskow 7 ustaw sposob zakoncze-
badania probki i zatwierdz przyciskiem . nia procesu suszenia i zatwierdz przyciskiem.

Using keys% select measurement unit and press Using B%E] keys set interval for printouts
key to confirm. of drying process results and press key
Za pomocg przyciskow % ustaw jednostke wy$wietlane- to confirm.

go i drukowanego pomiaru i zatwierdz przyciskiem . Za pomocg przyciskow E%E] ustaw interwat

wydruku pomiaru podczas suszenia i zatwierdz

przyciskiem .

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info



Press key to save all settings.
By zaakceptowa¢ ustawienia nacisnij przycisk .

10. MOISTURE ANALYZER SETTINGS
USTAWIENIA

Some balance settings are accessible for Administrator exclusively.
Prior to balance parameters setup, log in as Administrator.

Niektore ustawienia wagi sg dostgpne wytacznie dla Administratora.
Przed ustawieniem parametréw wagi zaloguj si¢ jako Administrator.

10.1. Administrator’s logging in
Logowanie administratora

12

Oniof

Reports

L AN =

) b 1
o
T/HFE UGDDUSU Ll USER !

u
> - (4] o e
Insert « Delete Insert

Press key to enter “Database” menu. To enter user parameters, press key.
Nacisnij przycisk przej$¢ do menu Aby wprowadzi¢ parametry uzytkownika,
,Bazy danych”. nacisénij przycisk .

(3 (4]

Using % keys select “Admin” and press Using B%B keys select “1111” and press
key to confirm. key to confirm.

Za pomoca przyciskéw% wybierz ,ADMIN” Za pomocg przyciskow E%E] wybierz ,1111”

. e @ . .y . T o) . s

I naAcll??qglv?/\?vzvpa(‘)ktmjlgr%%c contacto@akribis.info tnacisny aby potwierdzic.



You have logged as the administrator.
Zostate$ zalogowany jako administrator.

10.2.User settings

Konfiguracja uzytkownikow

Upon logging in 8 pictogram

is displayed
Po zalogowaniu wyswietlany

jest piktogram: 8

Q Prior to balance users setup, log in as Administrator (point 10.1.).
Przed konfiguracjg uzytkownikéw zaloguj sig jako Administrator (patrz punkt 10.1.).

AN =
LLLI L L
TARE 0000 &

Press key to enter databases.
Naciénij przycisk aby przej$¢ do menu
,Bazy danych”.

B
Insert Delete

(3

USERSY

-
-
O
=

To select “Users” parameters, press B key.
Za pomocg przycisku B przejdz do parametru

L,Uzytkownicy”.

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info
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Using = keys select “View/Edit” and press
key to confirm.

Za pomocg przyciskow % wybierz

,Podglad/Edycja” i nacisnij B aby potwierdzic.

surisiop .H >0«
[>] E « | |petete

Using % keys select “New” and press
key to confirm.

Za pomocg przyciskow % wybierz ,Nowy”

i naciénij (2] aby potwierdzic.
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8

10

In the following steps, set: W kolejnych krokach ustaw:

* User name * Nazwa uzytkownika
¢ Code * Kod

* Password * Hasto

* Permissions level * Poziom uprawnien
* Language * Jezyk

Press key to add new user.
Nacisnij przycisk by wybra¢ parametr “Nowa Nazwa”.

Press key to add new user. Using B%E] keys enter user name and press
Nacignij przycisk [+ by wybra¢ parametr key to confirm.
“Nowa Nazwa”. Za pomoca przyciskow B%E] wprowad? nazwe

uzytkownika i nacisénij aby potwierdzi¢.

5 idd

123456

b5 iod
CO3E
Bl

HEEE NI
B |2 @3
BN

%
Setup
ko)
wsert | | O

Using % keys select “Code” and press B Using B%E] keys enter user code and press
key to confirm. key to confirm.

Za pomocg przyciskow % wybierz parametr ,,Kod” Za pomocg przyciskow B%E] wprowadz kod

i nacisnij B aby potwierdzi¢. i nacisnij aby potwierdzi¢.

5 i3

ﬁ
-
=

_KXKKAKR
(]
H m “ ” 1 @
Using 7 keys select “Password” and press Using BEE] keys enter user password
B key to confirm. and press key to confirm.
TP 3 I » ek @D ,
Za pomoca prmslgck)xv 53 ryf\l[}/blezcrgn?gcr%néeatﬁr,ggﬁﬁ% Za pomocg przyciskow BEB wprowadz hasto

i naciénij =] aby potwierdzic. i naciénij [ 2] aby potwierdzic.
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USER

=
Using % keys select “Access Level” Using % keys select permissions level
and press E key to confirm. and press key to confirm.
Za pomocg przyciskéw%wybierz parametr Za pomoca przyciskow E%E] wybierz poziom
LUprawn. uzytkown.” i naciénij B aby potwierdzic. uprawnien i nacisnij aby potwierdzi¢.

5/

Using % keys select “Language” and press Using % keys select menu language and press
key to confirm. key to confirm.

Za pomocg przyciskc’)w% wybierz parametr ,Jezyk” Za pomocg przyciskow B%B wybierz jezyk

i nacisnij B aby potwierdzic. i nacisnij aby potwierdzi¢.

11. SAMPLES AND DRYING METHODS
PROBKI | METODY SUSZENIA

11.1. Preparing samples
Przygotowanie probek do suszenia

Optimal sample structure and size are crucial features
influencing measurements speed, accuracy and repeatability.
Optymalna struktura i wielko$¢ probki s waznymi czynnikami
wptywajacymi na szybko$¢, doktadnosc i powtarzalno$¢ pomiarow.

Solids: Samples with low moisture content: Liquids:

- sample crushing necessary, - sample of heavy weight required - large sample surface.

- sample of low weight required, (10-159).

- large sample surface.

Ciata state: Prébki o niskiej wilgotnosci: Ciecze:

- konieczne rozdrobnienie, - konieczna duza masa probki - duza powierzchnia probki.

- niewielkaxrnasaprobkin.akribis.info - con1Bod@m@vis.info
- duza powierzchnia probki.



11.2. Handling hazardous samples
Postepowanie z probkami niebezpiecznymi

Some sample types require particular caution!
They may pose risk for people and objects. It is the moisture analyzer operator
who is responsible for potential loss being a result of such samples use.
Niektore rodzaje probek wymagaja zachowania szczegélnej ostroznoscil

Moga one stanowi¢ zagrozenie dla osob i rzeczy, a odpowiedzialnos¢ za ewentualne
szkody wynikajace z ich uzycia ponosi uzytkownik wagosuszarki.

Substances that in the course of
heating may emit vapours causing
corrosion (e.g. acids).

Apply small amount of samples, this
helps to prevent risk of settling of va-
pour over cool housing components.

Substancje, ktore w wyniku ogrzania
wydzielaja opary powodujace koro-
zje (np. kwasy).

Uzywaj niewielkich probek, aby zmini-
malizowaé ryzyko osadzania sig pary
na chtodniejszych cze$ciach obudowy.

AKRIBIS - www.akribis.info -

Explosive and flammable materials
and substances that in the course

of heating emit flammable vapours.

Apply small amount of samples and
lower drying temperature, this helps
to prevent flames from rising and
explosion. Use glasses and protec-
tive gloves.

Substancje tatwopalne i wybuchowe
oraz takie, ktére w wyniku ogrzania
wydzielaja tatwopalne opary.
Uzywaj niewielkich probek i nizszej
temperatury suszenia, aby zapobiec
powstawaniu ptomieni lub eksplozji.
Uzyj okularéw i rekawic ochronnych.

contacto@akribis.info

Toxic and corrosive substances
and substances that in the course
of heating emit toxic vapours.

Due to risk of eyes, skin and lungs
irritation, and due to risk of death,
such samples must be dried in fume
cupboard.

Substancje zrace i toksyczne oraz
takie, ktore w wyniku ogrzania
wydzielaja toksyczne opary.

Ze wzgledu na ryzyko podraznienia
oczu, skory, uktadu oddechowego
lub nawet $mierci probki takie mozna
suszy¢ wytacznie w dygestorium.




12. PERIPHERAL DEVICES CONNECTORS
POD£ACZENIE URZADZEN PERYFERYJNYCH

Power cord
Kabel zasilajacy

Ll &

Computer Printer
Komputer Drukarka
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USB-A
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Keyboard THB module

Klawiatura

Barcode scanner

Czujnik warunkéw  Skaner kodow

$rodowiskowych THB  kreskowych
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13. DEVICE CLEANING
CZYSZCZENIE URZADZENIA

13.1. Guidelines and precautions

Zalecenia i ostrzezenia

&

Prior to cleaning it is necessary
to disconnect the device from the
mains! Remove the plug from the
outlet, disconnect all cables.

Przed rozpoczeciem czyszczenia
koniecznie odfacz wage od zrodta
zasilania! Wyjmij wtyczke z gniazda
elektrycznego i odtacz wszystkie inne
przewody podtgczone do wagi.

A

Use soft cloth made of either natural
or synthetic fiber exclusively. Avoid
using cloth made of stiff/hard fabric,
this could cause scratches on the
surface!

Do czyszczenia stosuj wytgcznie
migkkie Sciereczki z mikrowtokien,
widkien naturalnych lub sztucznych.
Nie uzywaj $ciereczek o ostrej struktu-
rze ani zadnych materiatow mogacych
zarysowac powierzchnig!

A

Apply the cleanser onto the cloth.
Mind not to apply the cleanser
directly onto the device!

Srodek czyszczacy nanos najpierw na
Sciereczke. Nigdy nie aplikuj $rodka
czyszczacego bezposrednio na
urzadzenie!

A

Do not use aggressive cleaning
agents (e.g. solvents, chlorine
preparations, corrosive chemicals,
bleach).

Nie uzywaj agresywnych $rodkow
czyszczacych (np. rozpuszczal-
nikéw, preparatow zawierajacych
chlor, substancje zrace i wybiela-
cze).
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Neither use substances of sharp
structure nor intended for scrub-
bing.

Nie uzywaj srodkéw czyszczacych
zawierajacych substancje o ostrej
strukturze oraz preparatéw przezna-
czonych do szorowania.
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Make sure that neither dust nor
liquid gets inside the weighing
system (device inside).

Uwazaj, zeby do uktadu wagowego
(do wnetrza urzadzenia) nie dostat
sig zaden pyt ani ciecz.



13.2.Cleaning instructions
Wskazowki dotyczace czyszczenia urzadzenia

o GLASS PANES AND COMPONENTS can be cleaned using window cleaner.

o WEIGHING PANS AND STAINLESS STEEL OR ALUMINIUM COMPONENTS can be cleaned using a cloth
slightly soaked in a solution of water and gentle cleanser (e.g. soap or dishwashing liquid).

o OPERATION PANEL AND HOUSING can be cleaned using a cloth slightly soaked in a solution of water and
gentle cleanser (e.g. soap or dishwashing liquid).

* Dry sample leftovers can be removed using either brush or handheld vacuum cleaner.

¢ Clean components can be dried using soft cloth or dust-free paper towel, with this the remaining moist will be
absorbed.

¢ [nstall all the components providing they are completely dry.
o SZYBY | ELEMENTY SZKLANE mozesz wyczysci¢, uzywajac ptynu do mycia szyb.

o SZALKE ORAZ ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ | ALUMINIUM mozesz wyczysci¢ Sciereczkg lekko zwilzong
tagodnym roztworem wody i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

* GEOWICE ODCZYTOWA ORAZ OBUDOWE WAGI mozesz wyczysci¢ Sciereczka lekko zwilzong tagodnym roztwo-
rem wody i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

o Suche resztki probek mozesz usuna¢ za pomocg pedzla lub matego recznego odkurzacza.

* Wyczyszczone elementy mozesz osuszy¢ migkka, suchg Sciereczka lub uzy¢ bezpytowego papierowego recznika, aby
wchtonat pozostatg wilgoc.

* Zamontuj wszystkie elementy urzadzenia dopiero po ich catkowitym wysuszeniu.
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