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1. CONTENT
ZAWARTOSC
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Ultra- . - . Glass weighing N
microbalance Terminal Weighing pan Draft shield chamber lid Power supply
Ultra-mikrowaga Terminal Szalka Ostona przeciw- - Szklane W|e.czl§o Zasilacz sieciowy*
podmuchowa komory wazenia
x1 x1 x1 x1 x1 x1

Anti-draft shield Tweezers Brush Fabric dust cover
Szafka przeciw- Peseta Pedzelek Pokrowiec
podmuchowa
x1 x1 x1 x1
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Ultra- . _ . Glass weighing N
microbalance Terminal Weighing pan Draft shield chamber lid Power supply
Ultra-mikrowaga Terminal Szalka Ostona przeciw- - Szklane Wle.CZlfO Zasilacz sieciowy*
podmuchowa komory wazenia
x1 x1 x1 x1 x1 x1
Tweezers Brush Fabric dust cover
Peseta Pedzelek Pokrowiec
x1 x1 x1
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*Rodzaj wtyczki moze sie rézni¢ w zaleznosci od kraju.
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Ultra- Weighin Glass Filter
. Terminal 9N prat shield weighing o Power supply*
microbalance pan . . weighing pan
chamber lid
Ostona Szklana osto-  Szalka do
Ultra- . . . . L
. Terminal Szalka przeciwpod-  na komory wazenia  Zasilacz sieciowy
mikrowaga - 2
muchowa wazenia filtrow
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Anti-draft shield Tweezers Brush Fabric dust cover
Szafka przeciw- Peseta Pedzelek Pokrowiec
podmuchowa
x1 x1 x1 x1
MYA 5Y.F.A
—
T @ > &
- Glass )
. Ultra- Terminal Weighing Draft shield  weighing _Fl!ter Power supply*
microbalance pan . . weighing pan
chamber lid
Ostona Szklana osto-  Szalka do
Ultra- . . . . L,
. Terminal Szalka przeciwpod-  na komory wazenia  Zasilacz sieciowy
mikrowaga - .
muchowa wazenia filtrow
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Tweezers Brush Fabric dust cover
Peseta Pedzelek Pokrowiec
x1 x1 x1
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Weighin Glass Filter
Microbalance Terminal gn 9 Draft shield weighing weiahing pan Power supply*
P chamber lid ghing p
Ostona  Szklana osto-  Szalka do
Ultra- . . - . L,
. Terminal Szalka przeciwpod-  na komory wazenia  Zasilacz sieciowy
mikrowaga - o
muchowa wazenia filtrow
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Tweezers Brush Fabric dust cover
Peseta Pedzelek Pokrowiec
x1 x1 x1
MYA 5Y.F1

o o xkaw

Filter

Microbalance Terminal Weighing pan Bottom ring weighing pan Power supply
Mikrowaga Terminal Szalka Pierscien dolny S.zalika 'do’ Zasilacz sieciowy*
wazenia filtrow

x1 x1 x1 x1 x1 x1

Tweezers Brush Fabric dust cover
Peseta Pedzelek Pokrowiec
x1 x1 x1
AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info “The plug type may vary by country.

*Rodzaj wiyczki moze sig réznic¢ w zaleznosci od kraju.



MYA 5Y.P

Evaporation
ring
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Additional
glass lid
Dodatkowa

Weighing pan  Draft shield  Glass vessel

Terminal

Microbalance

szklana

Kurtyna

parowa

ostona

Naczynko
szklane

Ostona
Szalka przeciwpod-
muchowa

Terminal

Mikrowaga

x1

x1

x1

x1

X

x1

x1
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Fabric dust cover
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gwarancyjnych i serwisowych.

warranty and service purposes.
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3. RECOMMENDATIONS AND WARNINGS
ZALECENIA | OSTRZEZENIA

+40°C
+104°F

—— - +10°C
+50°F

Operate the device in a room where the temperature ranges between
10-40 °C (50 - 104 °F) and where the relative humidity is below 80 %.

Place the balance on a solid surface to ensure stability. To obtain stable
and repeatable weighing results, an anti-vibration table is recommended.

Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ w pomieszczeniach niezapylonych o temperaturze
powietrza: 10 - 40 °C (50 — 104 °F) i optymalnej wilgotno$ci wzglednej ponizej
80 %. Ewentualne zmiany temperatury powinny nastepowaé stopniowo i bardzo
powoli.

Waga powinna by¢ ustawiona na stabilnym stole lub konsoli $ciennej. Dla osig-
gniecia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wynikéw zaleca sig uzycie stotu
antywibracyjnego.

;@@ RS

1 T 1T T 1T
11 U ! m
Place the balance away from heat Avoid exposing the balance to Avoid air drafts and air movements
sources. Avoid exposing the balance a magnetic field. Do not weigh at the workstation.
to the sunlight. magnetic substances.
Uzywaj wagi z dala od Zrodet ciepta. ~ Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie  Unikaj podmuchow i ruchu powietrza
Nie wystawiaj jej na dziatanie promieni  pola magnetycznego. Nie odwazaj w miejscu eksploataciji wagi.

stonecznych.

substancji magnetycznych.

o I
e/
T T ‘Ar
== AN _/
Make sure that the balance is placed Do not place the balance on an Do not place the balance in a
on an even surface. unstable ground exposed to shocks  hazardous area. Do not weigh
and vibrations. explosive materials.

Nie uzywaj wagi na nierownym lub
niewypoziomowanym podtozu.

AKRIBIS - www.akribis.info -

Nie uzywaj w miejscach niestabilnych,  Nie uzywaj w miejscu zagrozonym
narazonych na wstrzasy i wibracje. wybuchem. Nie odwazaj materiatow
wybuchowych i fatwopalnych.
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4. TRANSPORT LOCK REMOVAL

Usuniecie blokad transportowych

Q Prior to balance assembly,
remove the transport lock.
Przed montazem wagi usun

blokady transportowe.

5. COMPONENTS ASSEMBLY
MONTAZ ELEMENTOW WAGI

5.1. Weighing Chamber Assembly

Montaz elementéw komory wazenia

UYA 5Y | MYA 5Y

QO &

UYA 5Y.F.A| MYA 5Y.F.A

0O © ©O0
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MYA 5Y.P

0;9 ?&egtat

MYA 5Y.F1

(1) (2 (3
Kk
23 CH = 7

5.2.Connecting the Terminal
Podtaczenie terminala




6. PREPARING FOR WORK
PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY

Q Place the device at the workstation, wait until it reaches room temperature.
Ustaw urzadzenie w miejscu jego uzytkowania i pozostaw je do osiggnigcia temperatury pokojowej.

6.1. Temperature Stabilization
Stabilizacja temperatury wagi

I
°® ° o
upto 12 h ~ u.‘ i ~
*

Prior to switching the device Connect the power supply cable to the DC socketon ~ Connect the power
on, let it reach room tempera-  the back of the balance or on the back of the terminal.  supply to the mains.
ture (estimated stabilization Podtacz przewdd zasilacza do gniazda DC z tytu wagi Podfacz zasilacz do gniaz-
time: up to 12 hours). lub z tytu terminala. da elektrycznego.
Nie podtaczaj wagi az do osig-
gniecia temperatury pokojowej Q Do not connect the balance and the termi-
(orientacyjny czas stabilizacii: nal to the power supply at the same time.
do 12 godzin). Nie podtaczaj rownoczesnie wagi i terminala
do zasilania.

6.2. Switching the Balance On

Wiaczenie wagi

The balance switches on automatically when connected to the mains. If the
balance is manually switched off using the top menu, it must be switched on
using the button underneath the display housing on the left.

Waga wiacza sie automatycznie po podtaczeniu jej do pradu. Jesli waga
zostanie wytaczona recznie z gornego menu, nalezy ja wigczy¢ przyciskiem
znajdujacym sie pod spodem obudowy wyswietlacza z lewej strony.

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info
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121 093000

9 (— Leveling - Auto leveling !
s

8

Netto
Gross
Tare

Produt
Minim
MSW ¢

(
N >0¢ >T< o

The balance with automatic levelling starts the pro-

gram and the levelling process runs automatically.

Waga z automatycznym poziomowaniem uruchomi program
i waga automatycznie rozpocznie proces poziomowania.

6.3 Manual Levelling

Reczne Poziomowanie wagi

John Smith

0.000000

0000000 g
weight 0000000 g
0.000000 g

= -
Wed 1407.2021 09:30.00

«owa @)

o

(] 8

Netto weight 4 Temperature. ' Air Humidity

5%

196 e ‘

980.1 hPa

Product name
M

Calcium
sample weight 0.003g

v Vibrations
Good | 18%

% Air Density
1158 kg/m3

= al i

& 7T HWY oL

f >0¢< >Te pu|
When autolevelling is complete, the home screen is
displayed.
Po zakorczeniu autopoziomowania pokaze si¢ ekran
gtowny.

Ultra-microbalances and microbalances are equipped with the Reflex Level System, which monitors and automati-

cally corrects the balance level.

Ultramikrowagi i mikrowagi zostaty wyposazone w Reflex Level System, ktéry zapewnia monitorowanie poziomu wagi

i automatycznego jej poziomowania.

= -
John Smith Wed 14072021 09:30.00

QOOOOOQQ'W

s

41

0 =
Netto weight 0000000 ¢ | 8 Temperature e Air Humidity
Gross weight 0.000000 g A
Tare ! 0.000000 :1 1 9 ° C @ Air Preasure.
Pre me Calcium 980.1 hPa
M ample weight 00039 (L Viprations 2 Air Density
Good | 13% 1.158 kg/m3
© % Bty & &
= 8 J =
® >0< >T< o
Press the level status pictogram.
Nacisna¢ ikone stanu poziomowania.
Al Wgoﬂ-ﬂ)

0 €~ Leveling - Auto leveling |
s

' -
Netto "
Gross
} o
Produc \ ‘
« D
A 0 Te J

Press to confirm the automatic levelling start.
Press GEEED to abort the process.

Nacisna¢ przycisk @B, aby potwierdzi¢ rozpoczecie
procesu adtbmatycznéye pozimoanig Procedisziosnfo

mowania mozna przerwac po naciskajac przycisk GEEND.

Minim
MSW ¢

pal Uge;ﬂﬂ-ﬂ)
&« Leveling !

£

(V]

Netto
Gross
Tare

Produt
Minim
MSW ¢

® >0< >T< o
The control panel of the levelling function is displayed.

Wyswietlacz wagi pokaze panel kontrolny funkcji pozio-
mowania.

o
121 09:30.00
e (— Leveling \
s

8

Netto
Gross
Tare

Produc
Minim
MSW ¢

d
] 0« T < o
The balance is levelled correctly.
Press to return to the home screen.

Waga jest prawidtowo wypoziomowana. Nacisna¢ przy-
cisk GEE=ED, aby wroci¢ do wyswietlania okna gtownego.



7. HOME SCREEN
EKRAN GEOWNY

information about the currently used working mode, logged-in
operator, date, time, active connection with a computer.
informacja o aktualnie uzywanym modzie pracy, zalogowanym
uzytkowniku, dacie, czasie, aktywnym potaczeniu z komputerem.

e, weaoon s _ Weighing result win-
O O O O O O O <o dow and level status
. g okno wyniku wazenia
N4o0cNet-I- = v 38 . . .
’ i stan wypoziomowania
freely programmable wag
additional information -
dowolnie programo- S0t
walne dodatkowe 0000 (R Sy
L . Good | 13% 1.158 kg/m3
informacje 4 i on-screen function
U
@ U = ] buttons -
ekranowe przyciski

fixed function buttons [
state przyciski funkcyjne

8. BASIC OPERATIONS
OPERACJE PODSTAWOWE

funkcyjne

8.1. Internal Adjustment
Adiustacja wewnetrzna

: =
John Smith Wed 14.07.2021  09:30:00

0.000000, ™*

~ 4 0¢ B
Netto weight 00000009 | & Temperature ** Air Humidity
Gross weight 0.000000 g o s
Tare 0.000000 g 1 9 C @ Air Preasure
Product name Caleium 980.1 hPa
Minimum sample weight 0003 VRO & AirDensity
MSW status Good | 13% 1.158 kg/m3
5 T Bty & &
rS >0¢ >Te pu |

Press ,Internal adjustment” function button or #.
Naciénij przycisk funkcyjny , Adiustacja wewnetrzna” lub
nacisnij .

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info
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John Smith Wed 1407.2021 09:30:00

=5 & [ @
W

Adjustment Operators Profiles Database Communication

Peripherals Administrator Miscella Ambient Scheduled tasks
panel conditions

Update About
® >0¢ >Te pa |
Press ,,Adjustment”.

Naci$nij przycisk ,Adiustacja”.



ejustment

[5) internal adjustment
M, Adjustment weights

GLP projekt

John Smith

[2) Adjustment test
Report printout

Adjustment history

= -
Wed 1407.2021 09:30.00

OJjustmem

[=) inte

John Smith

Adjustment

= w
Wed1407.2021 09:30:00

M, Agj

Mass determination

" >0« >T« pu |
Press ,Internal adjustment”.
Naciénij przycisk ,Adiustacja wewnetrzna”.

8.2.Zeroing
Zerowanie

John Smith

-0.000048

00000009 | # Temperature

= w
Wed 1407.2021 09:30.00

*DWA @

[

* Air Humidity

45%
» ° ‘
19°C | (ommee
Product name 9801 hPa
Minir mple weight ,' rp— & AirDensity
M 1.158 kg/m3

@QDE)

Make sure that the weighing pan is empty and press
“Zeroing” button.

Upewnij sig, ze szalka jest pusta i nacisnij przycisk ,Zerowanie”.

8.3.Taring

Tarowanie

= w
John Smith Wed 14.07.2021 09:30.00

O 1 5 | ; 5 2 e
s
0 Max
Netto weight 0000000 [(@Temperailie. o Air Humidity
) © eight 00000 o 45% .

Tare 0,000000 g 19°C @ A Preasure

Product name Calcium 980.1hPa

Minimum sample weight 00039 ﬁv‘mam& & Air Density

MSW status Good 1.158 kg/m3

s By G L

_w

With loaded weighing pan: upon stabilization
of the weighing result, press “Tare” button.

Przy obmqigﬁ%%alce 0 %Z%Skaryu Stzciglwllr]a\ec o@akr\bws info
wyniku Kliknij przyC|sk » arowanie’.

| A

® >0« >T< o

Wait for the process to be completed.
Poczekaj na zakoriczenie procesu.

= w
John Smith Wed 14072021 093000
O O O O O O O o @
n4>0¢
0 Max
N ight 0.000000¢ [JUFTEmperailIe. o Air Humidity
. 000000 45%
, ¢ ight i ® .
Tae oooonog | 19°C | wrmene
Product name Calcium 9801 hPa
Minimum sample weight 00039 (EENVREIENE & Air Density
M Good [18% 1158 kg/m3

[%@ @QDE

The balance has been zeroed.
Waga zostata wyzerowana.

= w
John Smith Wed 1407.2021 09:30.00

) 000000, ~*

\ 4 Net .
Netto weight 0000000 [ TEmperailre o Air Humidity
. o 0000000 g o 45% .
Tare orseszg 95 C e
Product name Calcium 980.1hPa
mple weight 00039 (- Virations 2 Air Density.
Good | 13% 1.158 kg/m3

Y o &

The balance has been tared.
Waga zostata wytarowana.



8.4. Working Modes
Tryby pracy

Slide down the top menu, press “Working modes” pictogram to display the list of available working modes.
Rozwin menu w gornej czesci ekranu i naciénij ikone ,Mody pracy”, aby wyswietli¢ liste dostepnych trybow pracy.

)

Weighing -
Fast Dosing SENEIIED Wed 14.07.2021 09:30:00

< Working modes

W [z = [&]

=
Weighing Parts counting Checkweighing Dosing Percent
weighing
Density Animal weighing Formulations Statistics Pipettes
calibrations
Differential SQC Peak hold
weighing
" >(0«< >T« pal|

8.5. Unit Selection
Wybor jednostek

Press the current mass unit pictogram to display the list of available units.
Naciénij ikone aktualnej jednostki masy, aby wyswietli¢ liste dostepnych jednostek.

Weighing i = W
Fast Dosing TSIl Wed 1407.2021 093000
. *DWA
€& Unit O
40 0 Max 8
9
mg
Netto weight 4 Air Humidity
N Gross weight kg 45% 7
Tare @ Air Preasure
Product name ct 980.1 hPa
Minimum sample weight 2 Air Density
MSW status 0z 1.158 kg/m3
- = i
= & o =
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Weighing

Parts counting
Checkweighing
Dosing

Percent weighing
Pipette calibration
Density
Differential weighing
Animal weighing
SQC
Formulations
Peak hold
Statistics

Optional:
PGC
Comparator
Mass control

Gram [g]

Miligram [mg]
Kilogram [kg]
Carat [c]

Pound [Ib]

Ounce [0z]

Troy ounce [ozf]
Pennyweight [dwt]
Hong Kong Tael [tlh]
Singapore tael [tls]
Taiwanese tael [tit]
Chinese tael [tic]
Momme [m]

Grain [gr]

Tical [ti]

Newton [N]
Mesghal [msg]

Wazenie
Liczenie sztuk
Dowazanie
Dozowanie
Odchytki
Kalibracja pipet
Gestosé
Wazenie roznicowe
Wazenie zwierzat
SQC

Receptury
Zatrzask Max
Statystyka

Opcjonalnie:
KTP
Komparator
Kontrola masy

Gram [g]

Miligram [mg]
Kilogram [kg]
Karat [c]

Funt [funt]

Uncja [oz]

Uncja troy [oz]
Pennyweight [dwi]
Hongkong Tael [tlh]
Singapore Tael [tls]
Tajwanski Tael [tf]
Chinski tael [tic]
Momme [m]
Ziarno [gr]

Ticalti]

Newton [N]
Mesghal [msg]



9. SETTINGS
USTAWIENIA

Some balance settings are available only for the Administrator.
Prior to the balance parameters setup, log in as the Administrator.

Niektore ustawienia wagi sg dostgpne wytacznie dla Administratora.
Przed ustawieniem parametrow wagi zaloguj si¢ jako Administrator.

9.1. Administrator Login
Logowanie administratora

Notlogin T R Notlogin Wed 14072021 093000
@540 p = |

chem Y Gia emm o) fig) Admin
0000000 | # Temperature ' Air Humidity
0.0000! 45%
' 0 19°C | @wemm '
980.1 hPa
00039  F=pVibrations & Air Density
Good | 1g¢ 1.158 kg/m3.
g &
J =
" >0¢< >Te pa | " >0« >T< pa|
Slide down the top menu and press ,,Log in”. Select ,Admin” from the menu.

Rozwin menu w gornej czesci wyswietlacza i nacisnij pole Z menu wybierz pozycje ,Admin”.
,Zaloguj”.

= w 2w
0 e Wed1407.2021 093000 o dEmeTD Wed 1407.2021 093000
i O O O O O O O - @
Vix

*kk*k “ g "

1 Temperature w Air Humidity
45%
' 19°C (o ‘
Product name 980.1 hPa
Minimurn sample weight 036 4 Vibrations & Air Density.
MSW st: 13% 1.158 kg/m3
- = ya| i
) ET MY L L
(o] e | " T J
Enter password ,1111” and press GEEED. You have logged as the Administrator.
Wprowadz hasto ,1111” i zatwierdz przyciskiem GEEED. Zostate$ zalogowany jako Administrator.

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info



9.2. Operator Settings

Konfiguracja uzytkownikow

A
@

Admin

= %
Adjustment Operators Profiles
Peripherals Administrator  Miscellane
panel
Update About
A >0

= w
Wed 1407.2021 09:30:00

Elpe

Database

ous

Ambient

Communication

U

Scheduled tasks

)

conditions

>Te

J

Press #& to enter Menu and select ,Operators”.
Wejdz do Menu za pomocg przycisku # i wybierz

,Uzytkownicy”.
Name:
Set an operator name
Nazwa:

Nadaj nazwe uzytkownikowi

Language

Select a language
Jezyk

Nadaj jezyk wyswietlania

Card number

Add an operator
proximity card

Numer karty

Dodaj karte zblizeniowg
uzytkownika

Code

Assign an operator code
Kod

Nadaj kod uzytkownikowi

Account active

Active or inactive operator
Konto aktywne

Uzytkownik aktywny lub
nieaktywny

Fingerprint

Assign a fingerprint
Odcisk palca

Nadaj odcisk palca

B0 N BN BN R

7
()

LN

Sy
B
~ 3

AKRIBIS - Wwvv.aknb|s.i-

Name

Password

Permissions

Language

Card no.

Theme

Code

Name and Surname

Account active

Default profile

Fingerprint

R ip@fiebis.info

Prior to operators configuration, log in as the Administrator (see section 9.1).
Przed konfiguracja uzytkownikow zaloguj si¢ jako Administrator (patrz punkt 9.1).

] - w
Admin Wed 14072021 093000

a & 0 8

Qeralors

&g Admin

® >0« >Te |

Press (@ add button and fill in the necessary fields for
a new operator.

Nacisnij przycisk dodaj (@l i wypetnij potrzebne pola dla
nowego uzytkownika.

Password:

Assign an operator password
Hasto:

Nadaj hasto uzytkownikowi
kkkAkKAKR

Permissions

Assign permissions (guest,
operator, advanced opera-
tor, administrator)
Uprawnienia

nadaj uprawnienia (gos¢,
uzytkownik, uzytkownik
zaawansowany, Administrator)

Operator

English

Theme

Select theme (dark, light)
Motyw

nadaj motyw (ciemny, jasny)

Dark —

Name and surname

Enter an operator’s first and
last name

Imig i nazwisko

Wpisz imie i nazwisko
uzytkownika

Default profile

Set a default profile
Profil domy$iny
Nadaj profil domysiny

None —

Face profile

Add an operator’s face
Profil twarzy

Dodaj twarz uzytkownika




9.3. Proximity Sensors Setup
Konfiguracja czujnikow zblizeniowych

You can assign a function of your choice to each proximity sensor. In addition, you can assign various func-
tions to the same sensor in different working modes. See the exemplary procedure for sensors configuration

for the “Weighing” mode.

Do kazdego czujnika zblizeniowego mozesz przyporzadkowaé wybrang funkcje. Ponadto w roznych trybach pracy
mozesz przypisa¢ do tego samego czujnika inng funkcje. Zobacz przyktadowg procedure konfiguracji czujnikow dla

trybu pracy “Wazenie”.

; - w
e Wed 14072021 0930:00

«DWA
Weighing . g
[3 settings 0 Max =
[3) suttons
0000000 [JFFEmperaiGE. ¢ AirHumidity
() Information 0000000 g o 45% )
0.000000 g 1 9 C @ Air Preasure
[ Printouts Calcium 980.1 hPa
B 00039 VEETERS 2 AirDensity
Good | 13% 1.158 kg/m3
1) >0¢ >Te P

Slide out the menu.
Rozwin boczne menu.

John Smith

enons Right proximit:
« gnt p Y

=
Wed 1407.2021 09:30.00

Sensor

() softkeyr Footer printout
None

[3) softkeys T —— Settare
Profile

[ softreys Adjustment Adjustment

[ softrey7 zero nsor Close door
Tare

[2) rignt prosimity sensor
Set tare
Disable tare

® >U< 1< pal|

Select a respective sensor (right or left) from the list.
Select a function to be assigned to the sensor.

Wybierz konkretny czujnik (prawy lub lewy) z listy i wy-
bierz funkcije, ktorg chcesz przypisa¢ do danego czujnika.
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anons

() softkey1 Header printout [=) softkey2 Footer printout
[ softreys Product [3) softkeya Settare
[ softreys Profile [3) seftieys Adjustment
[3) softrey7 None [2) teftprosimity sensor Close door

B — E—

" >0¢ >Te |
Select ,,Buttons”.
Wybierz z menu ,Przyciski”.



10. CONNECTING PERIPHERALS
PODLACZENIE URZADZEN PERYFERYJINYCH

N my=NE =
— (—)
¢ Y == ¢ N p—
Smartphone Tablet Computer Printer Computer Printer
Smartfon Tablet Komputer Drukarka Komputer Drukarka
4
1
'
1 RJ45
'
: i
Wi-Fi® El
P
<o Ethernet
[ ]
= —S
| £

= S)
usB
usB HDMI (Free Link)
- |
@ USB-A HDMI USB-C
¢ Y == g,
Barcod — Ark
N . arcoae . rKuUSz
Computer Printer scanner Display kalkulacyjny
N Skaner kodow Arkusz
Komputer Drukarka kreskowych Ekran kalkulacyjny
WI-Fi ® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym bedacym wiasnoscig organizacji Wi-Fi Alliance.
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“A USB to RS232 converter must be used for proper connection.
*Do poprawnego podfaczenia nalezy uzy¢ konwertera USB na RS232.



11. CLEANING AND MAINTENANCE
CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

11.1. Guidelines and Precautions

Zalecenia i ostrzezenia

=

AT

Prior to cleaning, it is necessary
to disconnect the device from the
mains! Remove the plug from the
outlet and disconnect all cables.
Przed rozpoczeciem  czyszczenia
koniecznie odtacz wage od zrodta
zasilanial Wyjmij wtyczke z gniazda
elektrycznego i odtgcz wszystkie inne
przewody podfgczone do wagi.

A\

Use soft cloth made of either natural
or synthetic fibers exclusively. Avoid
using stiff or hard fabric, as this may
cause scratches on the surface!

Do czyszczenia stosuj wytgcznie migk-
kie Sciereczki z mikrowtokien, widkien
naturalnych lub sztucznych. Nie uzy-
waj Sciereczek o ostrej strukturze ani
zadnych materiatow mogacych zary-
sowac powierzchnig!

A

Apply the cleanser to the cloth. Re-
member not to apply the cleanser
directly onto the device!

Srodek czyszczacy nano$ najpierw na
Sciereczke. Nigdy nie aplikuj $rodka
czyszczacego bezposrednio na urza-
dzenie!

A\

Do not use aggressive cleaning
agents (e.g. solvents, chlorine
preparations, corrosive chemicals,
bleach).

Nie uzywaj agresywnych Srodkow
czyszczacych (np. rozpuszczalnikow,
preparatow zawierajacych chlor,
substancje zrace i wybielacze).

AKRIBIS - www.akribis.info -

Use neither sharp-structured nor
scrubbing-purposed substances.

Nie uzywaj srodkow czyszczacych
zawierajagcych substancje o ostrej
strukturze oraz preparatéw przezna-
czonych do szorowania.

contacto@akribis.info

Make sure that neither dust nor
liquid gets inside the weighing sys-
tem (device inside).

Uwazaj, zeby do uktadu wagowego
(do wnetrza urzadzenia) nie dostat
sig zaden pyt ani ciecz.



11.2. Cleaning Instructions
Wskazowki dotyczace czyszczenia urzadzenia

@ If it is necessary to disassemble the weighing chamber, follow the instructions in section 11.3.

* GLASS PANES AND COMPONENTS can be cleaned using window cleaner.

o WEIGHING PANS AND STAINLESS STEEL OR ALUMINIUM COMPONENTS can be cleaned using a cloth slightly
soaked in a solution of water and gentle cleanser (e.g. soap or dishwashing liquid).

OPERATION PANEL AND HOUSING can be cleaned using a cloth slightly soaked in a solution of water and gentle
cleanser (e.g. soap or dishwashing liquid).

Dry sample leftovers can be removed using either a brush or a handheld vacuum cleaner.

Clean components can be dried using a soft cloth or a dust-free paper towel. With this, the remaining moisture will
be absorbed.

Install all the components, providing they are completely dry.

W przypadku konieczno$ci demontazu elementéw komory wazenia,postepuj zgodnie z opisem
w sekcji 11.3.

SZYBY | ELEMENTY SZKLANE mozesz wyczyscic, uzywajac ptynu do mycia szyb.

SZALKE ORAZ ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ | ALUMINIUM mozesz wyczysci¢ $ciereczkg lekko
zwilzong tagodnym roztworem wody i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

GtOWICE ODCZYTOWA ORAZ OBUDOWE WAGI mozesz wyczysci¢ Sciereczkg lekko zwilzong tagodnym
roztworem wody i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

Suche resztki probek mozesz usunaé za pomoca pedzla lub matego recznego odkurzacza.

Wyczyszczone elementy mozesz osuszy¢ migkka, suchg $ciereczkg lub uzy¢ bezpytowego papierowego
recznika, aby wchtonat pozostata wilgo¢.

Zamontuj wszystkie elementy urzadzenia dopiero po ich catkowitym wysuszeniu.
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11.3. Weighing Chamber Disassembly

Demontaz elementow komory wazenia

and unplugged from the mains. When disassembling the elements, use the tweezers that come

2 Prior to disassembling the weighing chamber elements, make sure the microbalance is turned off
standard with the instrument.

Przed demontazem elementow komory wazenia upewnij sig, ze mikrowaga jest wytaczona
i odtaczona od Zrodta zasilania. Do demontazu elementéw uzywaj standardowej pesety.

Lift the lid of the weighing cham- Open the weighing chamber by Using the tweezers, carefully remove
ber. twisting the handle. the weighing pan from the weighing
Podnie$ wieczko komory wazenia. Otworz komore wazenia, chamber.

przekrecajac uchwyt. Za pomocag pesety ostroznie wyjmij

szalke z komory wazenia.

>

Remove the draft shield from the Unscrew the draft shield’s sleeve counterclockwise and remove it from
weighing chamber. the weighing chamber.

Wyjmij ostone szalki z komory Odkrec tuleje w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara
wazenia. i wyjmij ja z komory wazenia.
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Use your finger to press the base of the ring assembly in order to tilt the top Install and tighten the protective
edge. Grab the top edge and remove the ring assembly through the upper ring using the handle.

hole of the weighing chamber. Zamontuj i dokre pierécief
Nacisnij palcem podstawe pierscienia, aby przechyli¢ gérng krawedz elemen- ochronny za pomocg uchwytu.

tu. Chwy¢ i wyjmij go przez otwor gorny.

Remove the plastic fastener from the weighing chamber using tweezers. Close the weighing chamber.

Za pomocg

pesety wyjmij plastikowg zatyczke z komory wazenia. Zamknij komore wazenia.

10

~

~

Press the weighing chamber clamp. While pressing the clamp, grab the chamber, move it towards you and up.

Naci$nij gor

ng czg$¢ komory wazenia, zwalniajac zacisk. Wcigz naciskajac zacisk, delikatnie chwy¢ komore, przesun

ja (zgodnie ze strzatka) w bok, a potem do gory.

(@)

After cleaning the weighing chamber elements, they must be assembled in the reverse order.
KR Beswyozyszozeniurelementéw kemonyswazenia nalezy je zamontowaé w odwrotnej kolejnosci.
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