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To view a complete User Manual go to the website or scan QR code:
Aby wyswietli¢ petng instrukcje obstugi, przejdz do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:

w.akribis.info - contacto@akribis.info

https://radwag.com/en/manuals/DMO



1. CONTENT
ZAWARTOSC

O s =

Moisture analyzer Glass fibre filter Cross-shaped holder Power cord*
Wagosuszarka Filtr z wtokna szklanego Krzyzak szalki Kabel zasilajgcy*
x1 x10 x1 x1

“The plug type may vary by country.
*Rodzaj wiyczki moze sig rézni¢ w zaleznosci od kraju.

2. UNPACKING
ROZPAKOWANIE

Keep the packaging should a warranty
claim or service be required.

Zachowaj opakowanie do celow
gwarancyjnych i serwisowych.
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3. RECOMMENDATIONS AND WARNINGS
ZALECENIA | OSTRZEZENIA

+40°C

| es | —+104°F
g

+10°C

+50°F

Operate the device in a room where the temperature ranges between 10-40 °C
(50-104 °F) and where the relative humidity is below 80%.

Place the moisture analyzer on a solid surface to ensure stability. To obtain sta-
ble and repeatable weighing results, an anti-vibration table is recommended.
Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ w pomieszczeniach niezapylonych o temperatu-
rze powietrza: 10-40 °C (50-104 °F) i optymalnej wilgotnosci wzglednej ponizej
80 %. Ewentualne zmiany temperatury powinny nastgpowac stopniowo i bardzo powoli.

Wagosuszarka powinna by¢ ustawiona na stabilnym stole lub konsoli $ciennej.
Dla osiggniecia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wynikéw zaleca sig uzycie stotu antywibracyjnego.

h>100cm (3

(39"
w>20cm (8")

L

=K

2

Keep free space around the device:
h =min. 100 cm (39 in.),

w =min. 20 cm (8 in.).

Zachowaj wolng przestrzen wokot
urzadzenia: h =minimum 100 cm
(39 cali), w = minimum 20 cm (8 cali).

Place the device away from heat
sources. Avoid exposing the device
to the sunlight.

Uzywaj wagi z dala od zrodet ciepta.
Nie wystawiaj jej na dziatanie promieni
stonecznych.

Avoid exposing the device to a mag-
netic field. Do not weigh magnetic
substances.

Nie wystawiaj urzagdzenia na dziatanie
pola magnetycznego. Nie odwazaj
substancji magnetycznych.
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Avoid air drafts and air movements
at the workstation.

Unikaj podmuchéw i ruchu powietrza
w miejscu eksploatacji wagi.

Make sure that the device is placed
on an even surface.

Nie uzywaj wagi na nierownym lub
niewypoziomowanym podtozu.

Do not place the device on an
unstable surface exposed to shocks
and vibrations.

Nie uzywaj w miejscach niestabilnych,
narazonych na wstrzgsy i wibracje.

IJ?.J
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Do not place the device in a hazard-
ous area. Do not weigh explosive or
flammable materials.

Nie uzywaj w miejscu zagrozonym

Do not open in the course of
operation since the heating compo-
nents reach very high temperature.

Nie otwieraj komory podczas pracy,

wybuchenmf\idawa24] thafehaeHr - cZdnsyfe 'R Bifdzo wysoka tempe-

wybuchowych i fatwopalnych.

rature elementéw grzewczych.

Be extremely careful while taking the
sample out. The sample and the mois-
ture analyzer elements may be hot.
Zachowaj szczegolng ostrozno$¢ przy
wyjmowaniu probki. Prébka i elementy
urzadzenia moga by¢ gorace.



4, COMPONENTS ASSEMBLY
MONTAZ ELEMENTOW WAGI

5. PREPARING FOR WORK
PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Q Place the device at the workstation, wait until it reaches room temperature.

Ustaw urzadzenie w miejscu jego uzytkowania i pozostaw je do osiggnigcia temperatury pokojowej.

5.1. Temperature stabilization
Stabilizacja temperatury wagi

Prior to switching the device onletit ~ Connect the power cord to the AC socket located
reach room temperature (estimated at the back of the device.

stabilisation time: up to 8 hours). Podtacz przewod zasilacza do gniazda AC z tytu
Nie podtaczaj wagi az do osiagniecia wagi.

temperatury pokojowej (orientacyjny

czas stabilizacji: do 8 godzin).
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Connect the device to
the mains.

Podtacz zasilacz do
gniazda elektrycznego.



5.2. Switching the device on
Wiaczenie wagi

s

Press the switch located next to the power supply socket

at the back of the housing to switch on the device.

W celu wigczenia zasilania wagosuszarki nalezy nacisna¢
wigcznik znajdujacy sie obok gniazda zasilania z tytu obudowy.

2]

The balance switches on automatically when connected to the mains. If the
balance is manually switched off using the top menu, it must be switched on
using the button underneath the display housing on the left.

Waga wigcza sie automatycznie po podtaczeniu jej do pradu. Jesli waga
zostanie wytgczona recznie z gornego menu, nalezy ja wigczy¢ przyciskiem
znajdujacym sie pod spodem obudowy wyswietlacza z lewej strony.

AKRIBIS - www.akribis.info -
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5.3 Balance Levelling
Poziomowanie wagi
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Press the level status pictogram. The control panel of the levelling function is displayed.
To level the balance, turn its feet; keep turning until the
pictogram on the screen is in the central position.
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Nacisna¢ ikone stanu poziomowania.

Wyswietlacz wagi pokaze panel kontrolny funkcji pozio-
mowania. Obracaj ndzkami az ikona na ekranie znajdzie
sie w pozycji centralnej.
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Start ¢
) Oving - @

Drying

Produc

Press to return to the home screen.

Nacisna¢ przycisk aby powrdci¢ do ekranu
gtéwnego.

The moisture analyzer is ready to use!

Twoja wagosuszarka jest gotowa do uzycia!
Before using WEIGHING mode, carry out instrument adjustment: refer to section 7.1.
(adjustment is not required for DRYING mode).

Przed korzystaniem z trybu WAZENIA, wskazane jest wykonanie adiustacji urzadzenia: patrz punkt 7.1.
(dla procesu SUSZENIA adiustacja nie jest wymagana).
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6. HOME SCREEN
EKRAN GEOWNY

information about the currently used working mode, logged-in
operator, date, time, active connection with a computer
informacja o aktualnie uzywanym modzie pracy, zalogowanym
uzytkowniku, dacie, czasie, aktywnym potgczeniu z komputerem.

i Jomsmi Wed 14072021 093000 Weighing result win-
O O O O O O O <DWA dow and level status
. g okno wyniku wazenia
\a0 s o = i i i
i stan wypoziomowania
freely programmable wagi

additional information

Start drying [Accept] R @ et
Drying mode [ 00030
: / .

B Drying chamber tem
dowolnie programo- oot embertemn O
walne dodatkowe 15
informacje .

- U (@

buttons

:| on-screen function

ekranowe przyciski

funkcyjne

fixed function buttons
st prayciski funkeyine
7. BASIC OPERATIONS
OPERACJE PODSTAWOWE

It is recommended to carry out adjustment operation prior to running the WEIGHING mode (adjustment is not
required for DRYING). External adjustment is carried out using an external mass standard of the right accuracy and
weight value, which value depends on device type and capacity.

Przed korzystaniem z trybu WAZENIA, wskazane jest wykonanie adiustacji urzadzenia (dla procesu SUSZENIA adiusta-
cja nie jest wymagana). Adiustacja zewnetrzna wykonywana jest za pomocg wzorca o odpowiedniej doktadnosci i masie
zaleznej od typu i udzwigu wagi.

7.1. External Adjustment
Adiustacja zewnetrzna

Wed 14072021 09:3000

n 4 0¢

Start drying [Accept]
Drying mode
Drying chamber temp.

Product
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Press ,external adjustment” function button or f.
Nacisnij prﬂ%% fSunk%\r)vy

nacisnij .
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Adjustment Operators Profiles Database Communication

B O B u

Scheduled tasks

eﬂ Peripherals

Administrator Miscellaneous Ambient

D Update About
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Press , Adjustment”.
Nacisnij przycisk ,Adiustacja”.



John Smith Wed 14072021 093000
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[5) External adjustment [2) Adjustment test

L Adjustment weights Report printout L ]
GLP projekt Adjustment history
" >0« >T« pa|

Press ,External adjustment” and follow the instruc-
tions on display.

Naci$nij przycisk ,Adiustacja zewnetrzna” i i postepuj
zgodnie z instrukcjami wys$wietlonymi na wyswietlaczu.

A\

The adjustment mass standard does not come with the
moisture analyzer. Prior to adjustment prepare the right
mass standard. You are recommended to use mass
standard of class F1 or F2. View the table and select the

=
John Smith Wed 14.07.2021  0930:00
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Adjustment

Mass determination
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Wait for the process to be completed.
Poczekaj na zakoriczenie procesu.

Balance model Mass standard [g]
Model wagi Wzorzec masy [g]
PMV 50 50

mass standard you need. Caution! Make sure that the disposable weighing pan has been installed
(read point 4.). Do not close the drying chamber in the course of adjustment.

Przed rozpoczeciem procesu adiustacji musisz zaopatrzy¢ sie w odpowiedni wzorzec masy. Zaleca sie uzycie
wzorca klasy F1 lub F2. Z tabeli obok wybierz wzorzec odpowiedni dla Twojej wagi. Uwaga! Upewnij sie, ze
szalka jednorazowa zostata zamontowana (patrz punkt 4.). Podczas adiustacji nie zamykaj komory suszenia.

1.2. Zeroing

Zerowanie

(V)
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Start drying [Accept]
Drying mode

Drying chamber temp.
Product
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Make sure that the weighing pan is empty and press
“Zeroing” button.
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Upewnij sig, ze szalka jest pusta i nacisnij przycisk ,Zerowanie”.
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The balance has been zeroed.
Waga zostata wyzerowana.



7.3. Taring

John Smith AT G Jofin Smith Wed 14072021 0930.00
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With loaded weighing pan: upon stabilization The balance has been tared.
of the weighing result, press “Tare” button. Waga zostata wytarowana.

Przy obcigzonej szalce: po uzyskaniu stabilnego
wyniku kliknij przycisk ,Tarowanie”.

7.4. Drying profiles / drying process finish modes
Profile suszenia / tryby zakonczenia procesu suszenia

c Prior to drying profiles / drying process finish modes setup, log in as Administrator (point 8.1.).
Przed wybraniem profilu suszenia/trybu zakonczenia zaloguj sig jako Administrator (patrz punkt 8.1.).

Drying john S o
John Smith Wed 14072021 093000

0.0000, e
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Press to view list of drying
processfinish modes.

Naci$nij, aby wyswietli¢ liste opcji
zakonczenia suszenia.

Press to view list of drying profiles.
Naciénij, aby wyswietli¢
liste profili suszenia.

Drying profiles: Drying process finish modes:
Profile suszenia: Opcje zakonczenia suszenia:
Standard: / Standardowy: Automatic: / Automatyczne:
the most precise moisture content measurement triggered in accordance with automatic settings
najdoktadniejszy pomiar wilgotnosci uruchamiane zgodnie z ustawieniami automatycznymi
Mild: / Lekki: Time-defined: / Czasowe:
the most precise moisture triggered after passage of declared time
najbardziej precyzyjne nawilzanie uruchamiane po uptywie zadeklarowanego czasu
Fast: / Szybki: Manual: / Reczne:
for samples with moisture content 5% - 15% triggered manually by the user
dla probek o wilgotnosci 5% - 15% uruchamiane recznie przez uzytkownika
Step: / Schodkowy: User-defined: / Definiowane:
for substances with moisture content higher than 15% triggered in accordance with user settings
dla substanciji o wyzszej zawartosci wilgoci niz 15% uruchamiane zgodnie z ustawieniami uzytkownika
Test: / Test:
Enables adjusting finish mode parameters to a tested sample
AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.jnfo Umozliwia dostosowanie parametréw trybu wykonczenia do
badanej probki




8. SETTINGS
USTAWIENIA

Some balance settings are available only for the Administrator.
Prior to the balance parameters setup, log in as the Administrator.
Niektore ustawienia wagi sg dostepne wytacznie dla Administratora.
Przed ustawieniem parametrow wagi zaloguj sie jako Administrator.

8.1. Administrator Login

Logowanie administratora

fetoan Wed 14072021 093000

g 5 9% [ O :B o
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Profie  Settings  Manual  Log

—e

g e T B o
Drying chamber temp. - -
Product J
= U ]
" >0« >Te pu|
Slide down the top menu and press ,Log in”.

Rozwin menu w gornej czesci wyswietlacza i nacisnij pole
»Zaloguj”.

Not login Wed 1407.2021 093000
iter password
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]
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Enter password ,1111” and press GEED.
Wprowadz hasto ,1111” i zatwierdz przyciskiem GE=ED.

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info

Not login
oerators
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Select ,,Admin” from the menu.
Z menu wybierz pozycje ,Admin”.

o John Smith
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Drying mode 00030
Drying chamber temp.
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You have logged as the Administrator.

Zostate$ zalogowany jako Administrator.
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8.2.Operator Settings

Konfiguracja uzytkownikow

A
@

Admin

= %
Adjustment Operators Profiles
Peripherals Administrator  Miscellane
panel
Update About
L >0¢

Wed 14072021 093000
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Communication

U

Scheduled tasks

)

conditions
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Press #& to enter Menu and select ,Operators”.
Wejdz do Menu za pomocg przycisku # i wybierz

,Uzytkownicy”.
Name:
Set an operator name
Nazwa:

Nadaj nazwe uzytkownikowi

Language

Select a language
Jezyk

Nadaj jezyk wyswietlania

Card number

Add an operator
proximity card

Numer karty

Dodaj karte zblizeniowg
uzytkownika

Code

Assign an operator code
Kod

Nadaj kod uzytkownikowi

Account active

Active or inactive operator
Konto aktywne

Uzytkownik aktywny lub
nieaktywny

Fingerprint
Assign a fingerprint
Odcisk palca

B0 N BN BN R

7
()

LN

Sy
B
~ 3

Nadaj odcisk palca

AKRIBIS - Wwvv.aknb|s.i-

Name

Password

Permissions

Language

Card no.

Theme

Code

Name and Surname

Account active

Default profile

Fingerprint

R ip@fiebis.info

Prior to operators configuration, log in as the Administrator (see section 8.1).
Przed konfiguracja uzytkownikow zaloguj si¢ jako Administrator (patrz punkt 8.1).

Admin Wed 1407.2021 093000

a & 0 8

Qxerators

&g Admin

® >0« >Te |

Press (@ add button and fill in the necessary fields for
a new operator.

Naciénij przycisk dodaj (@l i wypetnij potrzebne pola dla
nowego uzytkownika.

Password:

Assign an operator password
Hasto:

Nadaj hasto uzytkownikowi
kkkAkKAKR

Permissions

Assign permissions (guest,
operator, advanced opera-
tor, administrator)
Uprawnienia

nadaj uprawnienia (gos¢,
uzytkownik, uzytkownik
zaawansowany, Administrator)

Operator

English

Theme

Select theme (dark, light)
Motyw

nadaj motyw (ciemny, jasny)

Dark —

Name and surname

Enter an operator’s first and
last name

Imig i nazwisko

Wpisz imie i nazwisko
uzytkownika

Default profile

Set a default profile
Profil domy$iny
Nadaj profil domysiny

None —

Face profile

Add an operator’s face
Profil twarzy

Dodaj twarz uzytkownika




8.3. Proximity Sensors Setup
Konfiguracja czujnikow zblizeniowych

You can assign a function of your choice to each proximity sensor. In addition, you can assign various func-
tions to the same sensor in different working modes. See the exemplary procedure for sensors configuration
for the “Weighing” mode.

Do kazdego czujnika zblizeniowego mozesz przyporzadkowaé wybrang funkcje. Ponadto w roznych trybach pracy
mozesz przypisa¢ do tego samego czujnika inng funkcje. Zobacz przyktadowg procedure konfiguracji czujnikow dla
trybu pracy “Wazenie”.

John Smith TG G LEET LD Wed 14072021 093000
«DWA /ittons
Weighing . g
Max

« () softkeyr Header printout [=) softkey2 Footer printout
[3 settings 0
B et [ softreys Product [2) softkeya Settare
uttons - @ .
O Ji 00030 ) [ softreys Profile [3) sefters Adjustment
(@ Printouts { o” [5) softkey7 None () tettprosimity sensor Close door
" - Right proximity sensor (Open door
BEE y P
[ []
" >0¢ >T« pu | " >0¢ >Te |
Slide out the menu. Select ,,Buttons”.
Rozwin boczne menu. Wybierz z menu ,Przyciski”.
9 SEIETLD Wed 14072021 093000
ittons Right proximity
« Sensor
[2) softkeyr Footer printout
None
Softkeys N Setta
B Profile o
[ softreys Adjustment Adjustment
[ softkey7 zer0 nsor Close door

Tare
[2) rignt proximity sensor
Set tare

Disable tare
® >U< 1< pal|

Select a respective sensor (right or left) from the list.
Select a function to be assigned to the sensor.

Wybierz konkretny czujnik (prawy lub lewy) z listy i wy-
bierz funkcije, ktorg chcesz przypisaé do danego czujnika.
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9. SAMPLES AND DRYING METHODS
PROBKI | METODY SUSZENIA

9.1. Preparing samples
Przygotowanie probek do suszenia
Optimal sample structure and size are crucial features
influencing measurements speed, accuracy and repeatability.

Optymalna struktura i wielko$¢ probki sa waznymi czynnikami
wptywajacymi na szybkos$¢, doktadno$é i powtarzalno$¢é pomiarow.

L~

Solids: Samples with low moisture Liquids:

- sample crushing necessary, content: - large sample surface.

- sample of low weight required, - sample of heavy weight required

- large sample surface. (10-15g).

Ciata state: Prébki o niskiej wilgotnosci: Ciecze:

- konieczne rozdrobnienie, - konieczna duza masa probki - duza powierzchnia probki.
- niewielka masa probki, (10-159).

- duza powierzchnia probki.
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9.2. Handling hazardous samples
Postepowanie z probkami niebezpiecznymi

They may pose risk for people and objects. It is the moisture analyzer operator who is
responsible for potential loss being a result of such samples use.

Niektore rodzaje probek wymagaja zachowania szczegélnej ostroznosci!

Moga one stanowi¢ zagrozenie dla osob i rzeczy, a odpowiedzialno$¢ za ewentualne
szkody wynikajace z ich uzycia ponosi uzytkownik wagosuszarki.

c Some sample types require particular caution!

Substances that in the course of Explosive and flammable and ma-  Toxic and corrosive substances
heating may emit vapours causing terials that in the course of heating and substances that in the course
corrosion (e.g. acids). emit flammable vapours. of heating emit toxic vapours.

Apply small amount of samples, this ~ Apply small amount of samples and  Due to risk of eyes, skin and lungs

helps to prevent risk of settling lower drying temperature, this helps irritation, and due to risk of death,
of vapour over cool housing com- to prevent flames from rising and such samples must be dried in fume
ponents. explosion. Use glasses and protec-  cupboard.

tive gloves.

Substancije, ktore w wyniku ogrzania  Substancje tatwopalne i wybuchowe  Substancje zrace i toksyczne oraz
wydzielajg opary powodujace koro-  oraz takie, ktore w wyniku ogrzania  takie, ktore w wyniku ogrzania

zje (np. kwasy). wydzielajg tatwopalne opary. wydzielaja toksyczne opary.

Uzywaj niewielkich prébek, aby Uzywaj niewielkich probek i nizszej Ze wzgledu na ryzyko podraznienia
zminimalizowaé ryzyko osadzania temperatury suszenia, aby zapobiec oczu, skory, uktadu oddechowego
sie pary na chtodniejszych cze$ciach ~ powstawaniu ptomieni lub eksplozji. lub nawet $mierci probki takie mozna
obudowy. Uzyj okularéw i rekawic ochronnych.  suszy¢ wytacznie w dygestorium.
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10. CONNECTING PERIPHERALS
PODLACZENIE URZADZEN PERYFERYJINYCH

(] = L] &

¢ Y == ¢ N p—
Smartphone Tablet Computer Printer Computer Printer
Smartfon Tablet Komputer Drukarka Komputer Drukarka
4
1
'
' RJ45
'
: i
Wi-Fi® El
P
<o Ethernet
[ ]
=l
===
=l
usB
UsB HDMI (Free Link)
t t t
- -}
@ USB-A HDMI USB-C
(_D_) Q}" Free link - entering data
L "' ] l from a balance into
[& . =] 7,
; — T computer programs.
Computer* Printer SS;?\(:; Display Free link - wprowadzanie
danych z wagi do programéw
. Skaner kodow komputerowych.
Komputer Drukarka kreskowych Ekran

Wi-Fi ® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance @.

Wi-Fi ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym bedacym wiasnoscig organizacji Wi-Fi Alliance @.

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info “A USB to RS232 converter must be used for proper connection.
*Do poprawnego podfaczenia nalezy uzy¢ konwertera USB na RS232.



11. DEVICE CLEANING
CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

11.1. General recommendations

Zalecenia i ostrzezenia

&

1%

=

E 4N

Prior to cleaning it is necessary
to disconnect the device from the
mains! Remove the plug from the
outlet, disconnect all cables.

Przed rozpoczeciem czyszczenia
koniecznie odtacz wage od zrodta
zasilania! Wyjmij wtyczke z gniazda
elektrycznego i odtgcz wszystkie inne
przewody podfgczone do wagi.

A

Use soft cloths made of microfiber,
natural fiber or man-made fiber.
Avoid using abrasive cloths or cloths
that might scratch the surface.

Do czyszczenia stosuj wytacznie
migkkie Sciereczki z mikrowtokien,
widkien naturalnych lub sztucznych.
Nie uzywaj $ciereczek o ostrej struktu-
rze ani zadnych materiatbw mogacych
zarysowa¢ powierzchnig!

A

Apply the cleanser onto the cloth
first. Avoid applying the cleanser
directly onto the device.

Srodek czyszczacy nanos najpierw na
Sciereczke. Nigdy nie aplikuj $rodka
czyszczacego bezposrednio na
urzadzenie!

A

Do not use aggressive cleaning
agents (e.g. solvents, chlorine
preparations, corrosive chemicals,
bleach).

Nie uzywaj agresywnych $rodkow
czyszczacych (np. rozpuszczalnikow,
preparatow zawierajacych chlor,
substancje zrace i wybielacze).

Neither use substances of sharp
structure nor intended for scrub-
bing.

Nie uzywaj $rodkow czyszczacych
zawierajacych substancje o ostrej
strukturze oraz preparatow przezna-
czonych do szorowania.

11.2. Cleaning instructions
Wskazowki dotyczace czyszczenia urzadzenia

e GLASS PANES AND COMPONENTS can be cleaned using window cleaner.

Make sure that neither dust nor
liquid gets inside the weighing
system (device inside).

Uwazaj, zeby do uktadu wagowego
(do wnetrza urzadzenia) nie dostat
sie zaden pyt ani ciecz.

* WEIGHING PANS AND STAINLESS STEEL OR ALUMINIUM COMPONENTS can be cleaned using a cloth
slightly soaked in a solution of water and gentle cleanser (e.g. soap or dishwashing liquid).

* OPERATION PANEL AND HOUSING can be cleaned using a cloth slightly soaked in a solution of water and
gentle GIEANEGT (e.4."804p OF dishwaShiAg Tigda)” "




Dry sample leftovers can be removed using either brush or handheld vacuum cleaner.

Clean components can be dried using soft cloth or dust-free paper towel, with this the remaining moist will be
absorbed.

Install all the components providing they are completely dry.

SZYBY | ELEMENTY SZKLANE mozesz wyczyscic, uzywajac ptynu do mycia szyb.

SZALKE ORAZ ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ | ALUMINIUM mozesz wyczyscic Sciereczkg lekko zwilzong
tagodnym roztworem wody i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

GtOWICE ODCZYTOWA ORAZ OBUDOWE WAGI mozesz wyczysci¢ Sciereczkg lekko zwilzong tagodnym roztwo-
rem wody i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

Suche resztki probek mozesz usunaé za pomoca pedzla lub matego recznego odkurzacza.

Wyczyszczone elementy mozesz osuszy¢ migkka, sucha Sciereczka lub uzy¢ bezpytowego papierowego recznika,
aby wchfonat pozostatg wilgoc.

Zamontuj wszystkie elementy urzadzenia dopiero po ich catkowitym wysuszeniu.
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